
                 
   
    

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego nr 7.3.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej  

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku                   

 

________________________________________________________________________________________ 
Projekt: „Adaptacja i wyposażenie gabinetu weterynaryjnego w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 

"Ostoja"” 

Opis wyposażenia gabinetu weterynaryjnego 

Część 4 – Komplet do narkozy wziewnej 

 

Lp. Opis Wymagane parametry minimalne Liczba 
sztuk 

1 Komplet do narkozy 
wziewnej 

1) Maszyna do anestezji, standardowy pochłaniacz, model stołowy z 
nowym parownikiem izofluranu, komplet: 
- absorber 

- parownik (0,4 – 4,4 L/min) 
- statyw stołowy 
- Obieg Ayres T/Mapleson System 1,8 (system dla pacjentów poniżej 7 

Kg) 
- wężyk z trójnikiem Y-Stuck 

- Atembeutel 2 ltr. – worek anestezjologiczny 2L 
2) Uchwyt ścienny  
3) Dysza do bezpiecznego napełniania środkiem do anestezji 

4) filtr gazu znieczulającego 
5) Wapno sodowe 4,5 kg (biały/fioletowy) 
6) Worek anestezjologiczny 0,5 ltr. 

7) Worek anestezjologiczny 1,0 ltr.  
8) Worek anestezjologiczny 3,0 ltr. 

9) Maska tlenowa wykonana z tworzywa sztucznego średnica otworu 
22 mm wysokość 24 mm  
10) Maseczka tlenowa wykonana z tworzywa sztucznego średnica 

otworu 30 wysokość 29 mm  
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1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad.  

2. Wyposażenie musi posiadać prawem wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i/lub atesty 

poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.  

3. Cena powinna przewidywać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym dostawę i 

wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego  oraz montaż. 

 

 


